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1. Inledning 
 
Tack för att du valde Klaimber! 
 
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om nya Klaimber-personliga lyft. Läs 
anvisningen och alla säkerhetsvarningar noga innan du tar Klaimber i bruk. Behåll anvisningen för 
framtida referens. 
 
1.1 Vem använder Klaimber 
 
Klaimber är avsedd som ett hjälpmedel för människor som har svårt att komma upp från golvet på 
egen hand eller landa ner på golvnivå från sitthöjd. Klaimber lyfter användaren från golvet till 
önskad sitthöjd, sänker användaren till golvnivå och kan också användas som en vanlig stol i en 
valfri höjd. 
 
1.2 Indikationer 
 
Klaimber är ett hjälpmedel för att få upp en person från golvet eller att landa ner på golvet. 
Användaren måste ha åtminstone genomsnittlig kognitiv funktion. Klaimber kan användas med 
eller utan en assistent. Om du använder Klaimber ensam, prova den första gången med en 
assistent för att se till att du verkligen inte behöver hjälp med att använda den. 
 
1.3 Motindikationer 
 
Använd inte Klaimber om det gör ont att använda stolen. Fråga en medicinskt sakkunnig person 
om hjälp. Om du misstänker att du skadat dig själv i fallet, använd inte Klaimber utan larma och 
sök hjälp. 
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2. Produktbeskrivning 
 
 

1. Styrenhet 
Trådbunden styrenhet med en 

  vippknapp för att flytta sätet upp 
  och ner, se avsnitt 4.2. 

 
2. Styrenhetens avhållare  

Praktisk hållare för att hålla 
  styrenheten nära till hands när den 
  inte används. 

 
3. Sitsen 

Motoriserat sits som rör sig upp 
  och ner, se avsnitt 4.2. 

 
4. Armstöd 

Armstöden höjs upp för att 
göra det lättare att ta sig in 
ochur sätet från Klaimbers 
sidan, se avsnitt 4.2. 
 

5. Hjul  
Att flytta Klaimber. Hur flyttar du Klaimber, se avsnitt 4.1. 

 
6. Förflyttningshandtaget 

För att flytta på Klaimber. Hur flyttar du Klaimber, se avsnitt 4.1. 
 

7. Säkerhetsbältes fästanordning 
Klaimber kan installeras med säkerhetsbälte, som säkrar att du håller dig i sitsen. Be din 
återsäljare att installera säkerhetsbälte. 
 

8. Motoriserad lyftmekanism 
Tyst, stabil och smidigt rörlig elmotor för att flytta sätet upp och ner. Observera att 
Klaimbers fasta nätsladd (inte i bild) måste vara ansluten till eluttaget när du använder 
produkten. 
 

Bilden ovan och dess numrerade delar hänvisas till i användarhandbok nedan när du lär dig hur 
du använder Klaimber enligt instruktionerna. 
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2.1 Produktmärkning 
 
Produktens märken finns på sitsen och har följande betydelse: 
 

 
Serienummer för produkten. 

 
European Declaration of Conformity: CE Godkännande. 

 
Tillverkarens adress. 

 
Tillverkningsdatum. 

 

Produktkod och modellnummer. 

 
Läs anvisningen innan bruk. 

 

Läs varningar innan bruk. 

 
Max belastningsvikt. 

 
Detta är en medicinskteknisk anordning. 
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3. Säkerhetsinformation 
 
Klaimber har CE godkännande som klass 1 medicinskteknisk produkt och uppfyller kraven I 
Reglemente (EU) 2017/745 av Europaparlamentet och av Council on Medical Devices. 
 
Läs samtliga varningar innan du använder produkten. Använd produkten endast för det avsedda 
syftet som beskrivs i denna bruksanvisning, för att undvika skada på produkten eller dig själv. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stå inte på Klaimbers sits. Sitsen ska man lyfta eller sänka bara då, när personen som 
ska lyftas sitter stabilt och säkert i den. 

Gö inga ändringar på produkten. Att göra ändringar upphäver garantin. Om produkten 
är skadat, sluta använda den omedelbart och vänd dig på återsäljaren.  

Klaimber är avsedd för användning på en hård, plan yta. Klaimbers användning på en 
lutande yta kan orsaka produkten att falla och orsaka skada på användaren. 

När du sjunker sitsen ner, se till, att det inte finns någonting under sitsen. Se till, att 
dina egna ben inte är böjda under sätet, så att det inte blir någon tryck på dem och att 
de inte kläms under nedstigningen.  
 

 
 
 

 

Sätt aldrig föremål eller till exempel fingrar in i spåren på den motoriserade 
lyftmekanismen (8) och se till, att inget råkar hamna i dem.  
 

 

Klaimbers hjul är endast avsedda att flytta produkten, när stolen är tom. Använd inte 
Klaimber för att flytta personen eller föremål. 

Klaimber har inga delar som användaren kan reparera. Öppna inte Klaimber eller 
försök inte plocka isär eller modifiera den på något sätt, det upphäver garantin. 

Klaimbers maximal viktgräns är 120kg. Klaimber är inte lämplig för tyngre personer.  
Överskridande av viktgränsen kan orsaka skada eller skada produkten. 
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3.1 Säkerhetsfunktioner 
 
Klaimbers säkerhet har varit en av de viktigaste frågorna inom produktutveckling och tillverkning. 
Av denna anledning är Klaimber lyftmekanism tillverkad av starkt härdat stål och har testats 
noggrant.  
 
Klaimbers Styrenheten (1)  har en vippknapp. Knappen måste hållas nedtryckt när du höjer eller 
sänker sitsen. Genom att släppa knappen stoppas Sitsen (3). Om något oväntat händer när du 
använder Klaimber, säkerställer denna säkerhetsfunktion att sitsen stannar så snart vippknappen 
inte längre trycks in. 
 
Lyftmekanismens motor har inbyggda säkerhetsfunktioner, t.ex. vid överbelastning av sitsen. Om 
motoren slutar fungera, kontakta återsäljaren för underhåll.  
 

4. Bruk 
 
Klaimber kommer färdig för bruk.  
 
Innan du använder Klaimber första gången: 
 

1. Granska produkten för synliga skador. 
2. Bekanta dig med Styrenheten (1) och manövreringen av vippkanppen. 
3. Anslut nätsladden till eluttaget. Använd förlängningssladd vid behov. 

 
Klaimber bör användas inomhus i en torr driftsmiljö skyddad från ogynnsamma väderförhållanden. 
Inomhustemperaturen bör vara 10-30 grader C, och den relativa luftfuktigheten 40-70%. Förvara 
Klaimber inte på ett vått golv eller under 1 meter från värmekällor (som radiatorer). Skydda 
produktens ytor från kemikaler, som är skadliga för ytor ock kan orsaka missfärgning eller slitage 
eller korrodera lacken eller färgytan. Vassa och tunga föremål kan repa produktens ytor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om användning av Klaimber orsakar farlig situation eller skada, kontakta återsäljaren 
omedelbart.  
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4.1 Flytta Klaimber 
 
Flytta Klaimber genom att dra 
Förflyttningshandtaget (6) med båda händerna och 
tippa Klaimber bakåt så att Hjulen (5) når golvet. Nu 
kan du rulla Klaimber på golvet. 

 
OBS! Klaimbers metallrör kan skrapa ömtåliga 
golvytor om man inte rullar den som avses. 
 

 
4.2 Lyft dig själv med Klaimber 
 
KOMMA FRÅN GOLVET 
 

1. När du är på golvet och Klaimbers sits är uppe, flytta längs golvet och bredvid Klaimber. Ta 
Styrenheten (1) i hand. Se till, att styrenehetens sladd kan hänga och röra sig fritt. Sänk 
Sitsen (3) till golvnivå genom att trycka på vippknappen på styrenheten. 
 

2. När sitsen är nere, flytta dig till sitsen. Det är oftast lättast att flytta till sitsen framifrån när 
Armstöden (4) är i horisontellt läge. Om du vill flytta dig till sitsen från sidan, lyft armstödet 
upp ur vägen. 

 
3. Innan du går av Klaimber, se till att armstöden är sänkta bredvid dig. 

 
4. Lyft upp dig med Klaimber genom att trycka Styrenhetens (1) vippknapp. Sitsen reser sig 

nästan tyst i en stabil och säkert låg hastighet. 
 

5. Om du under uppstigning vill ändra din sittposition för att se till att du sitter stabilt och 
säkert på sitsen, släpp fingret från vippknappen och sitsen stannar. 
 

6. När sitsen har höjts till lämplig sitthöjd, släpp fingret från vippknappen och sitsen stannar. 
Klaimber fungerar nu som en vanlig stol. Du kan sitta kvar, stiga upp och stå eller flytta dig 
till exempel till en rullstol, säng eller annat bredvid dig. Kolla tipsen i avsnitt 4.4. 

 
OBS.! Klaimber kan installeras med säkerhetsbälte som tillbehör, som säkrar att du håller dig i 
sitsen när du använder Klaimber. Be din återsäljare att installera säkerhetsbälte. 
 
 
 

Flytta Klaimber bara när den är 
tom. Man får inte flytta föremål 
eller personer i den. 
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LANDNING PÅ GOLVET 
 

1. När du sitter stabilt och säkert på Klaimber, ta Styrenheten (1) i hand. Se till att 
styrenhetens sladd kan flytta sig fritt. Tryck på vippknappen för att landa  ner på golvet du 
kan också landa på andra höjder som du väljer. Sitsen (3) landar ner nästan tyst i en stabil 
och säker långsam hastighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Om du under uppstigning vill ändra din sittposition för att se till att du sitter stabilt och 
säkert på sitsen, släpp fingret från vippknappen och sitsen stannar. 

 
3. När sitsen har landat på golvnivå eller andra lämplig höjd, släpp fingret från vippknappen 

och sitsen stannar. 
 

4. Du kan nu flytta dig från Klaimbers sits på golvet eller till exempel till någon möbel nära dig. 
Armstöden (4) kan lyftas upp vid behov medan du flyttar dig från stolen. 
 

OBS.! Klaimber kan installeras med säkerhetsbälte som tillbehör, som säkrar att du håller dig i 
sitsen när du använder Klaimber. Be din återsäljare att installera säkerhetsbälte. 
 
4.3 Hjälp en annan person med Klaimber 
 
Vårdgivare eller assistent kan hjälpa en person med funktionsnedsättning att använda Klaimber. 
 
LYFTA EN PERSON FRÅN GOLVET 
 

1. Du kan ta upp Klaimber bredvid den assisterade personen genom att luta  Klaimber bakåt 
mot Hjulen (5), hålla i Förflyttningsshandtaget (6) och flytta Klaimber. 
 

2. Ta upp Styrenheten (1). Se till att styrenhetens sladd kan hänga och flytta sig fritt. Sänk 
Sitsen (3) till golvnivå genom att trycka på vippknappen på styrenheten. 

När du sjunker sitsen ner, se till, att det inte finns någonting under sitsen. Se till, att 
dina egna ben inte är böjda under sätet, så att det inte blir någån tryck på dem och att 
de inte kläms under nedstigningen. 
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3. Assisterade personen kan nu flytta till sitsen. Det är oftast lättast att flytta till sitsen 
framifrån, när Armstöden (4) är i horisontellt läge, när man kan använda armstöden som 
hjälp att flytta sig. Du kan hjälpa till med förflyttning till sitsen och ge instruktioner, men 
försök inte lyfta den assisterade personen det finns risk för skador på både den assisterade 
och dig vid lyft. Fråga vid behov en sjukgymnast om råd om ergonomiska sätt att hjälpa 
personen. 
 

4. Alternativt, om den assisterade personen vill flytta till sitsen från sidan, lyft armstödet upp 
ur vägen, för att komma åt sitsen från sidan. När den assisterade personen är på sitsen, 
sänk ner armstödet. 

 
5. När den assisterade personen är stabilt på sitsen, tryck Styrenhetens (1) vippknapp för att 

lyfta sitsen. Sitsen lyfts upp nästan tyst i en stabil och säker långsam hastighet.  
 

6. När den assisterade personen är på lämplig höjd, släpp fingret från vippknappen och sitsen 
stannar. 

 
7. Den assisterade personen kan nu sitta kvar på Klaimber. Du kan vid behov hjälpa personen 

att stiga upp och stå eller flytta till exempel till en rullstol, säng etc. Kolla tipsen i avsnitt 
4.4. 

 
ATT SÄTTA NED EN PERSON PÅ GOLVET 
 

1. När den assiterade personen är stadigt och tryggt på sitsen, tryck Styrenhetens (1) 
vippknappen för att sänka ner Sitsen (3). Sitsen sänks ner nästan tyst i en stabil och säker 
långsam hastighet. 

 
2. När sitsen är nere på golvnivå, släpp fingret från vippknappen och sitsen stannar. Sitsen 

kan även stoppas på annan önskad höjd. 
 

3. Den assisterade personen kan flytta sig från sitsen till golvet. Du kan hjälpa till med 
övergången och ge råd. Fråga vid behov en sjukgymnast om råd om ergonomiska sätt att 
hjälpa personen. 

 
4.4 Tips för förflyttning från Klaimber till en rullstol eller säng 
 
Med Klaimber kan man stiga till en sitthöjd från vilken det är lättare att förflytta sig till t.ex. den 
intilliggande sängen eller en rullstol. 
 

1. Se till, att Klaimbers Sitsen (3) är på samma höjd eller lite högre än rullstolens sits. Om 
Klaimbers sits är lägre än rullstolens sits, se avsnitt 4.2, hur lyfter man sig högre med 
Klaimber. 
 

2. Höj Armstödet (4) på sidan av rullstolen så att det inte är i vägen när du stiger ur sitsen. 
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3. Nu kan du flytta dig förskitigt från Klaimber till rullstol. 
 

5. Underhåll och service 
 
Klaimber kan inte repareras eller servas av kunden. 
 
5.1 Rengöring och desinfektion 
 
Rengör Klaimbers träytor med en torr och mjuk ren trasa. Torka av smutsen med en fuktig trasa 
och torka sedan ytan med en mjuk, torr trasa. Rengör särskilt smutsiga (t.ex. feta) områden med 
ett tvättmedel bestående av 1 liter vatten med några droppar vanligt diskmedel. Torka direkt efter 
rengöring med en ren mjuk trasa. Användning av mycket vatten rekommenderas inte för rengöring 
av någon del av Klaimber. Det är bra att torka av träytor parallellt med träets ådring. Använd inte 
för mycket slipande kraft för att torka, vilket kan ändra ytans glans eller lämna märken på ytan. 
Använd inte frätande, alkoholhaltiga eller starka rengöringsmedel. Om du inte är säker på om ett 
rengöringsmedel är lämplig för Klaimber, rekommenderas det att du försöker först på ett litet, 
undanskymt område (t.ex. på undersidan av en sits).  
 
För desinfektion, använd TECcare CONTROL, ett antimikrobiellt desinfektionsmedel som är 
lämpligt för alla ytor och alla arbetsmiljöer (www.teccare.com). 
 
5.2 Felsituation 
 
Om du har problem med någon av Klaimbers funktioner, använd inte produkten utan kontakta din 
återförsäljare. 
 

6. Transport och förvaring 
 
Klaimber måste alltid transporteras monterad. Försök inte att plocka isär Klaimber! 
 
Klaimber är lätt att flytta genom att luta stolen från Förflyttningshandtaget (6) till Hjulen (5). 
Flytta på Klaimber endast när Sitsen (3) är tom. Klimber är inte avsedd för att flytta personer eller 
föremål! 
 
Om Klaimber ska flyttas en längre sträcka, försök att använda ursprungliga emballage eller 
motsvarande väl skyddande förpackning. Kontrollera noga hur Klaimber fungerar efter transport. 
Använd inte Klaimber, om du märker eller misstänker att produkten har skadats. 
 
Klaimber kan förvaras i temperaturer från +10 till +30 grader C, med relativ luftfuktighet under 
70%. Om den har förvarats en längre tid, kontrollera produkten visuellt och se till att alla delar 
fungerar som det ska. (se sektion 4, "Innan du använder Klaimber för första gången"). Om 
produkten uppvisar skador under förvaring eller om någon funktion på produkten har fastnat, 
kontakta din återförsäljare för produktunderhåll. 
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7. Återanvänd 
 
Klaimber kan ges till en annan användare för återanvändning om den ursprungliga användaren av 
produkten inte längre behöver den. Före återanvändning: 
 

• Produkten bör inspekteras noggrant enligt beskrivningen i avsnitt 4. Bruk ”Innan du 
använder Klaimber för första gången”.  

• Produkten ska rengöras och desinficeras noggrant enligt beskrivningen i avsnitt 5.1. 
Rengöring och desinfektion beskrivs. 

 
Om du misstänker att Klaimber inte fungerar enligt beskrivningen i den här användarhandboken, 
använd inte produkten och kontakta din Klaimber återförsäljare.  
 
Denna användarhandbok måste levereras till den nya Klaimber användaren med produkten. 
 

8. Återbruk 
 
Delar i Klaimber innehåller inga föremål för restriktioner eller farliga substanser och kan 
återbrukas precis som andra möbler gjorda i metall och trä. Kontakta din lokala återbrukscentral 
eller utlämningsstället eller från myndigheterna i din egen kommun för hjälp med återbruk eller 
leverera produkten till din återförsäljare för återvinning. 
 

9. Garantier och deklarationer 
 
Klaimber tillverkas av Kailamed Oy, Rehapolis 1, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu, Finland. 
 
9.1 Kailamed allmänna villkor 
 
Kailamed utfärdar en två (2) års garantiperiod för tillverkning och delar av Klaimber och en fem (5) 
års garantiperiod för stommen under följande villkor: 
 

• Om ett fel upptäcks måste brukaren genast kontakta försäljningsställe eller återförsäljaren.     
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felbruk eller avvikelser från denna 

bruksanvisnings instruktioner.    
• Under garantitiden kommer Kailamed att kostnadsfritt ersätta delar som är felaktiga på 

grund av fel i arbete eller material I tillverkningen.    
• Garantin gäller inte om brukaren gjort ingrepp eller olovligt ändrat produkten.    
• Köparens rättigheter under Konsumentköplagen påverkas inte av dessa villkor.    
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9.2 Ansvarsbegränsning 
 
Kailamed ansvarar Inte för: 
 

• Normalt slitage.   
• Användning i strid med bruksanvisningen.  
• Oriktig montering av brukaren eller tredje part.  
• Vårdslös hantering.   
• Bruk av ej godkända reservdelar. 

 
9.3 Användningstid 
 
Klaimber har designats och dimensionerats för att ge lång användningstid. Normalt slitage 
kommer emellertid att så småningom göra produkten olämplig för bruk.     
 
Kailamed anger att Klaimber kan brukas normal i ca fem (5) år, förutsatt att produkten monterats 
korrekt och är använd i enlighet med tillverkarens rekommendationer och anvisningar. 
 

10. Specifikationer 
 

• Bredd: 675 mm  
• Djup: 853-967 mm (det totala djupet beror på sitsens höjd) 
• Höjd: 924 mm 
• Vikt: cirka 36 kg  
• Sitthöjd: 5 cm – 55 cm   
• Max användarevikt: 120 kg  
• Material: stål, bokträ, plast 
• Yta: pulverlack, lack 

 
Produktens mått och vikt kan skilja sig något från det angivna. 
 

11. Ytterligare information 
 
Du hittar mer information om Klaimber, till exempel svar på vanliga frågor, online på 
Klaimber.com 
 


